REPARTO OTTICA:
Sono presenti numerose montature da vista e occhiali da sole
· Donna
· Uomo
· Bambino/a

Lenti oftalmiche in svariati materiali e diametri
Premontati misti
· Mancano gradazioni centrali ( da+2.00 a +3.00)
Cordoncini e accessori vari
STRUMENTISTICA:
E’ presente una mola utilizzabile e’ una BRIOT 6000 completa di Scanform BRIOT
La mola funziona ma si blocca spesso.
Trattandosi di uno strumento molto datato inutilizzato per un lungo periodo, sicuramente meriterebbe di essere sostituito con uno strumento nuovo.
La mola MANUALE invece funziona molto bene.
Ventiletta-ultrasuoni-piccoli strumenti da laboratorio tutto presente e funzionante 
Mancano i biadesivi
Sono presenti 4 frontifocometri dei quali l’unico completo e funzionante e’ quello automatico che pero’ si blocca spesso.
PERSONALE:
Al momento nell’ospedale non e’ presente nessuna persona formata.
La persona che avevano individuato non aveva il profilo adatto, pertanto, abbiamo ritenuto opportuno dedicare la settimana al produrre occhiali per le persone locali che venivano visitate ed abbiamo rimandato la formazione alla prossima missione quando si traslocherà nell’ambulatorio definitivo. A quel punto sara’ necessario individuare la persona che poi portera’ avanti il lavoro in nostra assenza e dedicarsi alla sua formazione.





